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1. LISTADO DE PARTICIPANTES CONTENIDO

A objeto de resguardar la confidencialidad debido al nimero de participantes adscritos (2), no se

indicara en este informe los laboratorios participantes.

2. RESPONSABLES

2.1. Personal responsable en la organizacion y desarrollo de esta ronda:
e QF. Maria Natalia Gutiérrez Vargas — Coordinador de Ensayos de Aptitud

2.2. Colabhoradores:

e Tec. Gabriel Zambrano Mufioz (Preparacion, embalaje y etiquetado de itemes de ensayo)
e Ing. Karina Gonzalez Navea (Revision Informe)
e Ing. Marcelo Soto Varas (Revision Informe)

3. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la evaluacion del ensayo de intercomparacion del
Subprograma “DETERMNACION DE COMPUESTOS EN RESIDUOS PELIGROSOS ORGANICOS”.
Este ensayo corresponde a la cuantificacion de compuestos orgéanicos en muestra de ResPel de
suelo, de un material adquirido por la Coordinacién de Ensayos de Aptitud y corresponde a una
herramienta utilizada para evaluar la calidad de las prestaciones analiticas en laboratorios de
ensayos que realizan analisis de ResPel. Esta ronda de ensayo de aptitud de tipo interlaboratorio de
participacion simultanea es realizada por el ISP desde el afio 2007 para satisfacer los
requerimientos de Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos D.S. 148/2003
MINSAL.

4. MATERIAL DE ENSAYO

El item de ensayo enviado contiene aproximadamente 50 gramos de 2 muestra (muestra y
contramuestra) para determinacion cuantitativa de los analitos Nitrobenceno, 2,4-Dinitrotolueno
(2,4-DNT), Gamma-BHC (lindano, gamma-hexaclorociclohexano y 2,4-D Total, envasada en un
envase de vidrio ambar previamente acondicionado, sellado, etiquetado y codificado.

Tabla N°1:
Valor Asignado para la evaluacion de desempefio de la ronda se establecié segun valor certificado.

Componente/Analito Valor Asignado (mg/L) £ Uk=2 (mg/L) Trazabilidad
Nitrobenceno 12,200 + 1,060 No aplica
2,4 - Dinitrotolueno (2,4-DNT) 0,619 + 0,028 No aplica
Gamma — BHC (lindano) 1,280 £ 0,234 No aplica
2,4 —D Total 67,100 + 3,380 No aplica
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Cada laboratorio recibi6 las instrucciones para manipulacion e indicaciones practicas de seguridad a
tomar en cuenta, durante el desarrollo del ensayo. Se recomend6 a los participantes el uso de
métodos y técnicas analiticas rutinarias del laboratorio.

5. CRONOGRAMA

5.1. Envio de material de ensayo
02 /07 /2019

5.2. Fecha limite de envio de resultados de los laboratorios participantes (Plazo de
respuesta)
25/07 /2019

5.3. Fecha publicacion informe parcial en Portal PEEC

16/08/2019

6. ANALISIS ESTADISTICO

Luego del cierre de la ronda, los resultados son recolectados para su evaluacion.

El anélisis estadistico se basd en el valor establecido por certificado con desviacion estandar
obtenida por Horwitz.

Los resultados de los analisis cuantitativos obtenidos por los laboratorios son transformados a
valores estandares (z-score). (Solo si corresponde).

Para el desempefio de los resultados de los participantes, los criterios de aceptabilidad son
clasificados de la siguiente manera: (Indicar z-score 6 el método correspondiente), ejemplo:

Donde;

Z- Valor z, z-score

x: Resultado del participante
X: Valor asignado

0. Desviacion estandar de la evaluacion de aptitud
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Figural.
Valor de z-score y criterios de aceptabilidad

W Satisfactorio (S)

Cuestionable (C)
/ \ W |nsatisfactorio o no satisfactorio (1)

il [

PUNTAJE 3 2 04 0 o+ 42 -3
Z-SCORE

|z] < 2: es decir, entre -2, 00 y +2,00 el desempefio es SATISFACTORIO
2<|z]| <3: entre -2,01y -2,99 y; entre +2,01y +2,99 el desempefio es CUESTIONABLE

2] >3: el resultado del laboratorio es INSATISFACTORIO, es decir, no satisfactorio.

Para fines de conservar la confidencialidad de los resultados y la evaluacion de desempefio de los
participantes, estos son reportados en el informe con el codigo CIL (Cédigo de ldentificacion del
Laboratorio), por lo cual el participante debera ubicarse en las tablas y gréficas de acuerdo al codigo
CIL asignado a su laboratorio para el afio correspondiente de la presente ronda.

7. RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES

7.1.- Datos

Los resultados enviados por los participantes para los diferentes analitos se presentan en las tablas
N° 3, 4, 5y 6 (ver anexo). De los 2 laboratorios adscritos, el 100 % enviaron resultados de al menos
un parametro (analito).

Se solicit6 a los laboratorios reportar sus resultados con 1 decimal para los cuatro analitos

7.2.- Técnicas y métodos

Respecto de los métodos informados por los laboratorios que fueron utilizados para la
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determinacion de los analitos se puede comentar que:

a) Para determinacion de Nitrobenceno utilizan el método de referencia EPA 8270 por
Cromatografia CG-MS.

b) Para determinacion de 2,4 - DNT utilizan el método de referencia EPA 8270 por Cromatografia
CG-MS.

c) Para determinacion de gamma — BHC utilizan el método de referencia EPA 1311 por
Cromatografia CG-ECD.

d) Para determinacion de 2,4 — D Total utilizan el método de referencia EPA 8270 por
Cromatografia CG-ECD.

8. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS INFORMADOS

En relacion a la recopilacion y al andlisis de datos, la evaluacion estadistica reportd los siguientes
resultados:

Tabla N° 2:
Resumen analisis estadistico para la evaluacion de desempefio.

Nitrobenceno [2,4 - Dinitrotoluend Gamma - BHC|2,4 — D Tota
Parametros
(o)
2 1

1

N° datos reportados (n) 1

Valor asignado (X) 12,2 0,6 1,3 67,1
Desviacion estandar ensayo de aptitud (6) 1,339 0,106 0,197 5,700
N° valores anémalos No aplica No aplica No aplica No aplica

En relacion a los datos de la tabla N° 2, para fines de la evaluacion de desempefio para los analitos
el valor asignado fue establecido por valor de certificado y la desviacion estandar del ensayo de
aptitud por Horwitz.

En las tablas N° 3, 4, 5y 6, se resumen los resultados reportados por cada participante y los z-score
alcanzados.

9. EVALUACION DE DESEMPENO

La evaluacion de desempefio se establecié a través del modelo estadistico z-score, calculado con el
valor asignado y la desviacion estandar indicada en la tabla N° 2 del presente informe.

La calificacion de z-score alcanzada y evaluacion de desempefio respecto de la evaluacion de
analisis de compuestos organicos en matriz ResPel, se puede observar en las tablas N°3, 4, 5y 6,
(ver anexo).

Los graficos circulares de la evaluacion de desempefio global por cada analito, la evaluacion de
desempefio de cada analito versus método de referencia informado por los participantes y
distribucion de z-score se presentan en anexos numerados desde grafica N° 1.
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10. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

a) De un total de 2 laboratorios adscrito para esta ronda, el 100% envi6 resultados al menos para
un parametro.

b) ElI 50% de los laboratorios participantes envié sus resultados para el analito Nitrobenceno.
c) el 50% de los laboratorios participantes envi6 sus resultados para el analito 2,4 — D Total.
d) el 50% de los laboratorios participantes envio sus resultados para el analito gamma — BHC.

e) el 100% de los laboratorios participantes envié sus resultados para el analito 2,4
Dinitrotolueno.

f)  Se observa que respecto del afio anterior el desempefio para los analito s Nitrobencenoy 2,4 d
Total ha aumentado al 100% de satisfactoriedad.

g) La version autorizada del informe final se encuentra publicada en péagina web institucional:
www.ispch.cl

11. REFERENCIAS

1. IS0 13528:2015 (E). Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory
comparisons.

2. NCh-ISO 17043:2011, Evaluacion de la conformidad — requisitos generales para los ensayos de
aptitud.

3. Robust Statistics: a Method of Coping with Outliers”. Royal Society of Chemistry, Analytical
Methods Committe, N° 6, A.

4. Thompson, M., Ellison, S.L.R and Wood, R. 2006. The International Harmonized Protocol for
Proficiency

5. The International Harmonized Protocol for Proficiency testing of analytical chemistry
laboratories (2006). Pure Appl. Chem. Vol78, pp. 145-196.

6. NCh-ISO 22117 Microbiologia de los alimentos para consumo humano y animal-Requisitos
especificos y directrices para los ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios.

Departamento Salud Ambiental
Instituto de Salud Publica de Chile 8de 14


http://www.ispch.cl

SUBPROGRAMA DETERMNACION DE COMPUESTOS EN RESIDUOS PELIGROSOS ORGANICOS
ARNO 2019

12.ANEXOS

Tabla N° 3.
Resultados de Nitrobenceno reportados, valores de Z-score y evaluacién de desempefio.

Resultados

Unidades zZ-score Evaluacion de desempefio
mg/L

QAMA1750

QAMA1778 * *

*: No reporta resultados

Tabla N° 4.
Resultados de 2,4 - Dinitrotolueno reportados, valores de Z-score y evaluacion de desempefio.

Resultados
Unidades zZ-score Evaluacion de desempefio
mg/L

QAMA1750

QAMA1778 0,6 -0,62

*: No reporta resultados

Tabla N° 5.
Resultados de gamma — BHC (Lindano) reportados, valores de Z-score y evaluaciéon de desempefio.

Resultados
Unidades zZ-score Evaluacion de desempefio
mg/L

QAMA1750

QAMA1778 * * *

*: No reporta resultados

Tabla N° 6.
Resultados de 2,4 — D Total reportados, valores de Z-score y evaluacion de desempefio.

Resultados
CIL Unidades zZ-score Evaluacion de desempefio

mg/L
QAMA1750 * *
QAMA1778 65,0 -0,37

*: No reporta resultados
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GRAFICA N° 1.
Evaluacion de desempefio de Nitrobenceno.

GRAFICA N° 2.

Evaluacion de desempefio de 1,4 — Dinitrotolueno.

GRAFICA N° 3.

Evaluacion de desempefio de gamma — BHC (Lindano).

GRAFICA N° 4.

Evaluacion de desempefio de 2,4 — D Total.

@ Satisfactorio

@ Satisfactorio

@ Satisfactorio

@ Satisfactorio
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GRAFICA N° 5.
Evaluacion de desempefio segun método utilizado por los laboratorios para determinacion de Nitrobenceno.

! M Satisfactorios
I Insatisfactorios
Cuestionables

0

EPA 8270

No de Participantes

Ref. del Método

GRAFICA N° 6.
Evaluacion de desempefio segun método utilizado por los laboratorios para determinacion de 2,4 —

Dinitrotolueno.
2 B Satisfactorios
I Insatisfactorios
Cuestionables
1
0

EPA8270

No de Participantes

Ref. del Método

GRAFICA N° 7.
Evaluacion de desempefio segun método utilizado por los laboratorios para determinacion de gamma-BHC
(Lindano).
! M stisfactorios
J —Pimy
GRAFICA N° 8.

Evaluacion de desempefio segun método utilizado por los laboratorios para determinacion de 2,4 — D Total.

! M satisfactorios
I Insatisfactorios
Guestionables

0

EPA 8270

NO de Participantes

Ref. del Método
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GRAFICA N° 9.
Distribucion de z-score para determinacion de Nitrobenceno.

3

Z-score
o

- IS

QAMA1750

Laboratorios Participantes

GRAFICA N° 10.
Distribucion de z-score para determinacion de 2,4 — Dinitrotolueno.

3

Z-score
o

N

QAMA1TTS QAMA1T750

Laboratorios Participantes

GRAFICA N° 11.
Distribucion de z-score para determinacion de gamma-BHC (Lindano).

Z-score
o

- I

QAMA1750

Laboratorios Participantes
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GRAFICA N° 12.
Distribucion de z-score para determinacion de 2,4 — D Total.

3

2Z-score

QAMA1T778

Laboratorios Participantes

GRAFICA N° 13.

Dispersion de datos para determinacion de Nitrobenceno.

0,0

08

24

GRAFICA N° 14.
Dispersion de datos para determinacion de 2,4 — Dinitrotolueno.

0,0250000000000000

0,0000000000000000

0 -0,0250000000000000

-0,0500000000000000

-0,0750000000000000
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GRAFICA N° 15.

Dispersion de datos para determinacion de gamma-BHC (Lindano).

0,0

-01

03

04

GRAFICA N° 13.

Dispersion de datos para determinacion de 2,4 D Total.

0,00

1,25

375

-5,00
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