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1. LISTADO DE PARTICIPANTES

A objeto de resguardar la confidencialidad debido al nimero de participantes adscritos (2), no

se indicara en este informe los laboratorios participantes.

2. RESPONSABLES

2.1. Personal responsable en la organizacion y desarrollo de esta ronda:
e QF. Maria Natalia Gutiérrez Vargas - Coordinador de Ensayos de Aptitud.

2.2, Colaboradores:

e Tec. Ricardo Budini Vergara (Preparacion, embalaje y etiquetado de itemes
de Ensayo)

e Ms. Karina Gonzalez Navea (Revision informe)

¢ Ing. Marcelo Soto Varas (Revision informe)

e Ms. Soraya Sandoval Riquelme (Revision informe)

3. INTRODUCCION

El presente informe corresponde a la evaluacion del ensayo de intercomparacion del
Subprograma “DETERMNACION DE COMPUESTOS EN RESIDUOS PELIGROSOS ORGANICOS”. Este
ensayo corresponde a la cuantificacion de compuestos organicos en muestra de ResPel de
suelo, de un material adquirido por la Coordinacion de Ensayos de Aptitud y corresponde a una
herramienta utilizada para evaluar la calidad de las prestaciones analiticas en laboratorios de
ensayos que realizan analisis de ResPel. Esta ronda de ensayo de aptitud de tipo
interlaboratorio de participacion simultanea es realizada por el ISP desde el ano 2007 para
satisfacer los requerimientos de Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos
D.S. 148/2003 MINSAL.

4. MATERIAL DE ENSAYO

El item de ensayo enviado contiene aproximadamente 2 muestras (muestra y contramuestra)
de 50 gramos cada una de una muestra de suelo) para determinacion cuantitativa de los
analitos ResPel organicos, envasada en frasco de vidrio ambar previamente acondicionado,
sellado, etiquetado y codificado.

El material de ensayo para analisis de ResPel correspondio a un material adquirido por la
Seccion de Metrologia de Ambientes y Alimentos del Instituto de Salud Pablica de Chile.
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Tabla N°1:
El valor asignado para la evaluacién de desempeno de la ronda se establecié segln valor de referencia
certificado.

Componente/Analito| Valor Asignado (mg/L)| Incertidumbre Valor Trazabilidad

Asignado (mg/L)
2,4 D Total 0,489 0,0166 Trazable a NIST
2,4 Dinitrotolueno 2,61 0,0886 Trazable a NIST

La incertidumbre del valor asignado fue obtenida a través del certificado del material.
Cada laboratorio recibid las instrucciones para manipulacion e indicaciones practicas de

seguridad a tomar en cuenta, durante el desarrollo del ensayo. Se recomendd a los
participantes el uso de métodos y técnicas analiticas rutinarias del laboratorio.

5. CRONOGRAMA

5.1. Envio de material de ensayo.
27/10/2020

5.2. Fecha limite de envio de resultados de los laboratorios participantes (Plazo de
respuesta).
25/11/2020

5.3. Fecha publicacion informe parcial en Portal PEEC.

15/12/2020

6. ANALISIS ESTADISTICO

El analisis estadistico no fue realizado ya que los dos participantes adscritos no reportaron
resultados.

7. RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES

7.1.- Datos

De los dos participantes adscritos, ninguno reporto resultados.
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7.2.- Tecnicas y metodos

No se recibio informacion de parte de los participantes.

8. ANALISIS ESTADISTICO DE LOS RESULTADOS INFORMADOS

En relacion a la recopilacion y al analisis de datos, la evaluacion estadistica reporto los
siguientes resultados:

Tabla N° 2:
Resumen analisis estadistico para la evaluacion de desemperio

2,4 D Total (2,4 Dinitrotoluenc

Parametros
(mg/L) (mg/L)

N° datos reportados (n) 0 0

Valor asignado (X, 0,489 2,61
Desviacion estandar ensayo de 0,087 0.361
aptitud oy

Incertidumbre Valor Asignado u (Xy) 0,0166 0,0886

N° valores anomalos Sin informacion Sin informacion
N° valores extremos Sin informacion Sin informacion

El valor asignado fue establecido por referencia del material de referencia certificado y la
desviacion estandar del ensayo de aptitud por Horwitz

9. EVALUACION DE DESEMPENO

No hubo reporte de resultados por lo que la evaluacion de desempeno por z-score no fue
posible.

10. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

a) De un total de 2 laboratorios adscrito para esta ronda, ninguno de los participantes reporto

resultados.

b) El afo anterior (2019) se obtuvo un 100% de satisfactoriedad para los analitos
nitrobenceno (1 participante), 2,4 Dinitrotolueno (2 participantes), gamma - BHC (1

participantes) y 2,4 D Total (1 participante).

c) Laversion autorizada del informe final se encuentra publicada en pagina web institucional:

www.ispch.cl.
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12. ANEXOS
Tabla N° 3

ReSE,lltadOS Evaluacion de Valor Andmalo
Unidades desempeiio (A) / Valor
mg/L Extremo (E)
QAMA2052 * * * *
QAMA2077 * * * *

*: No reporta resultados

Departamento Salud Ambiental
Instituto de Salud Pablica de Chile 7de7




