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1. LISTADO DE PARTICIPANTES 
 

Debido al número de participantes adscritos (2 laboratorios) y con el objeto de resguardar la 
confidencialidad, no se entregará en este informe un listado con los nombres de los laboratorios 
participantes.  

 
 

2. RESPONSABLES 
 

2.1. Personal responsable en la organización y desarrollo de esta ronda: 
• QF. María Natalia Gutiérrez Vargas 
• Dra. Francis Alarcón Rodríguez 

 
2.2. Colaboradores: 

• Ms. Soraya Sandoval Riquelme (Revisión Informe) 
 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe corresponde a la evaluación del ensayo de intercomparación del Subprograma 
“Determinación de compuestos en Residuos Peligrosos orgánicos”. Este ensayo corresponde a la 
cuantificación de compuestos orgánicos en muestras de Residuos Peligrosos (ResPel) de suelo, de un 
material de referencia certificado adquirido por la Sección Coordinación de Programas de Ensayos de 
Aptitud y Evaluación Externa de la Calidad (ScPEEC) y corresponde a una herramienta utilizada para 
evaluar la calidad de las prestaciones analíticas en laboratorios de ensayos que realizan análisis de 
ResPel.  
 
Esta ronda de ensayo de aptitud de tipo interlaboratorio de participación simultánea es realizada por 
el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), desde el año 2007 para satisfacer los requerimientos del 
Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos D.S. 148/2003 MINSAL. 
 
 
4. MATERIAL DE ENSAYO 

 
El ítem de ensayo enviado contiene 2 muestras de aproximadamente 50 gramos de suelo cada una, 
para la determinación cuantitativa de los analitos ResPel orgánicos, envasada en frasco de vidrio 
ámbar, con tapa rosca, previamente acondicionado, sellado, etiquetado y codificado. 
 
El material de ensayo para análisis de Respel orgánicos correspondió a un material de referencia 
certificado, adquirido por el ScPEEC del Instituto de Salud Pública de Chile.  
 
La Tabla N° 1 indica el valor asignado de los analitos, junto con su incertidumbre y trazabilidad. 
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Tabla N°1: 
Valor asignado para la evaluación de desempeño de la ronda, establecido según valor de referencia, junto con 
su incertidumbre y trazabilidad. 
 

Componente/Analito Valor Asignado   
(mg/L) 

Incertidumbre expandida del 
valor asignado, U(k=2)     

 (mg/L) 

Trazabilidad 

2,4-dinitrotolueno (2,4-DNT) 3,318 0,442 Trazable a NIST 

2,4,5-triclorofenol 3,438 0,245 Trazable a NIST 

Nitrobenceno 3,539 0,266 Trazable a NIST 

Pentaclorofenol 3,411 0,358 Trazable a NIST 

Piridina 1,008 0,03 Trazable a NIST 

2,4,6-triclorofenol 2,194 0,251 Trazable a NIST 

 
Respecto a la evaluación de la homogeneidad del material de referencia certificado, el proveedor 
declara que fue evaluada de acuerdo con la ISO 17034:2016, mediante la aplicación del muestreo 
aleatorio estratificado sobre la unidad completa. El resultado del análisis químico de este grupo de 
muestras fue comparado utilizando análisis de varianza (ANOVA) aproximado, de una vía, según lo 
descrito en el TNI EL-V3-2009 Apéndice A.2.  
 
Por otro lado, el proveedor indica que la estabilidad fue evaluada a corto y largo, de acuerdo con la 
ISO/IEC 17025:2017 e ISO 17034:2016, considerando que la estabilidad corto plazo es determinada y 
analizada simulando el transporte del producto.  
 
Además, la incertidumbre expandida, declarada en el certificado del material de referencia certificado, 
está compuesta por la contribución individual de la caracterización, la homogeneidad y la estabilidad.  
 
Cada laboratorio recibió las instrucciones para manipulación e indicaciones prácticas de seguridad a 
tomar en cuenta durante el desarrollo del ensayo. Se recomendó a los participantes el uso de métodos 
y técnicas analíticas rutinarias del laboratorio. 
 
 
5. CRONOGRAMA 

 
5.1. Fecha de envío de encomiendas. 

18 / 07 / 2023 
 

5.2. Fecha de recepción de resultados. 
16 / 08 / 2023 

 
5.3. Fecha de publicación de Informe parcial en Portal PEEC. 

14 / 09 / 2023 
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6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Luego del cierre de la ronda, los resultados fueron recolectados a través del Portal PEEC.  
 
No se evaluó la existencia de datos anómalos en base al método estadístico de Grubbs, ni la existencia 
de datos extremos en base al criterio de ± 50 % de la mediana según el Protocolo Internacional 
Armonizado IUPAC, puesto que no se cumplió con el número mínimo de datos para realizar estos 
análisis (n ≥ 10).  
 
El análisis estadístico se basó en el valor de referencia del material con desviación estándar para la 
evaluación de la aptitud por Horwitz. 
 
Los resultados de los análisis cuantitativos obtenidos por los laboratorios son transformados a valores 
estándares (z-score), para los analitos 2,4-dinitrotolueno, 2,4,5-triclorofeno, nitrobenceno, 
pentaclorofenol y piridina utilizando la siguiente ecuación: 
 𝑧௜ = 𝑥௜ − 𝑥௣௧𝜎௣௧  

dónde; 

zi   = Valor zi, z-score. 
xi   = Resultado del participante. 
xpt = Valor asignado. 
σpt = Desviación estándar para la evaluación de la aptitud. 

 
Para el analito 2,4,6-triclorofenol, la incertidumbre del valor asignado resultó ser superior a 0,3 veces 
la desviación estándar para la evaluación de la aptitud, por lo tanto, los resultados de los análisis 
cuantitativos obtenidos por los laboratorios son transformados a valores estándares z’-score (conocido 
como z-score prima), considerando la incertidumbre del valor asignado y utilizando la siguiente 
ecuación:  
 𝑧௜´ = 𝑥௜ − 𝑥௣௧ට𝜎௣௧ଶ + µ(௫೛೟)ଶమ  

dónde: 

zi´   = Valor zi´, z-score prima. 
xi   = Resultado del participante. 
xpt = Valor asignado. 
σpt = Desviación estándar para la evaluación de la aptitud. 
µ(xpt)=Incertidumbre estándar del valor asignado.  

 
Para el desempeño de los resultados de los participantes en cada analito, los criterios de aceptabilidad 
son clasificados de acuerdo con z-score y z’-score (z’-score prima) como se indica en la Figura 1. 
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Figura 1. 
Valor de z-score y z´-score criterios de aceptabilidad. 

 
 
 
 Satisfactorio (S) 
 Cuestionable (C) 
 Insatisfactorio (I) 
 

|z| ≤ 2: el desempeño es SATISFACTORIO.

2 < |z| < 3: el desempeño es CUESTIONABLE. 

|z| ≥ 3: el resultado del laboratorio es INSATISFACTORIO. 

Para fines de conservar la confidencialidad de los resultados y la evaluación de desempeño de los 
participantes, estos son reportados en el informe con el código CIL (Código de Identificación del 
Laboratorio), por lo cual el participante deberá ubicarse en las tablas de acuerdo al código CIL asignado 
a su laboratorio para el año correspondiente de la presente ronda. 

 

7. RESULTADOS INFORMADOS POR LOS PARTICIPANTES 
 

7.1.- Datos 

Los resultados enviados por los participantes para compuestos orgánicos se presentan desde la Tabla 
Nº 3 a la Tabla N° 6 de los anexos de este informe. De los 2 laboratorios adscritos, el 50% envió 
resultados de al menos un parámetro (analito). 
 
Para los analitos 2,4-dinitrotolueno y pentaclorofenol no se recibieron resultados.  
 
Se solicitó a los laboratorios reportar sus resultados con la cantidad de cifras decimales indicadas en 
el protocolo de esta ronda según analito. 
 
7.2.- Técnicas y métodos 

 
Respecto de los métodos informados por el laboratorio participante, que fueron utilizados para la 
determinación de los analitos se puede comentar que, el laboratorio utilizó el método EPA. Method 
1311: “Toxicity Characteristic Leaching Procedure” con la técnica cromatografía gaseosa acoplada a 



SUBPROGRAMA DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS EN RESIDUOS PELIGROSOS ORGÁNICOS  
AÑO 2023 
 

Departamento Nacional y de Referencia en Salud Ambiental 
                                                                                                                                                                  Instituto de Salud Pública de Chile              8 de 11 

 

espectrometría de masa (GC-MS), para todos los analitos.  
 

 
8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS INFORMADOS 

 
En relación a la recopilación y al análisis de datos, la evaluación estadística reportó los siguientes 
resultados: 
 
Tabla N° 2: 
Resumen de análisis estadístico para la evaluación de desempeño 
 

Parámetros 
2,4-dinitrotolueno 2,4,5-triclorofenol 2,4,6-triclorofenol Nitrobenceno Pentaclorofenol Piridina

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

N° datos reportados (n) 0 1 1 1 0 1 
Valor asignado (xpt) 3,318 3,438 2,194 3,539 3,411 1,008
Desviación estándar para la 
evaluación de la aptitud (σpt) 

0,4432 0,4568 0,3119 0,4682 0,4537 0,1611

Incertidumbre estándar del 
valor asignado (u (xpt)) 

0,221 0,1225 0,1255 0,133 0,179 0,015 

Nº valores anómalos No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica
N° valores extremos No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica: No aplica porque no existen datos mínimos para el análisis de valores anómalos y extremos. 
 
En relación a los datos de la Tabla N° 2, para fines de la evaluación de desempeño para los analitos el 
valor asignado fue establecido por referencia del material y la desviación estándar para la evaluación 
de la aptitud por Horwitz.  
 
Desde la Tabla Nº 3 a la Tabla N° 6 de los anexos de este informe, se resumen los resultados reportados 
por cada participante y los z-score alcanzados para cada analito, respectivamente. 
 
 
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 
La evaluación de desempeño se estableció a través del modelo estadístico z-score y z’-score, 
calculado con el valor asignado y la desviación estándar para la evaluación de la aptitud indicada en la 
Tabla N° 2 del presente informe. 
 
La calificación de z-score alcanzada y la evaluación de desempeño respecto al análisis de compuestos 
orgánicos en ResPel, se puede observar en las tablas N° 3, N° 4, N° 5 y N° 6, de los Anexos de este 
informe.  
 
Los gráficos circulares de la evaluación de desempeño global por cada analito, la evaluación de 
desempeño de cada analito versus método de referencia informado por los participantes, distribución 
de z-score y dispersión de datos no se presentan en los Anexos de este informe ya que solo un 
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laboratorio reportó resultados, lo que impide realizar gráficas de comparación.  
 
 
10. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 

 
a) De un total de 2 laboratorios adscritos para esta ronda, el 50% envió resultados al menos para un 

parámetro. 
 

b) Para los analitos 2,4-dinitrotolueno y pentaclorofenol no se recibieron resultados. 
 

c) Para el análisis estadístico de todos los analitos, no se pudo determinar valores anómalos ni 
valores extremos por no contar con el número mínimo de datos. 
 

d) La evaluación de desempeño por z’-score (conocido como z-score prima), considera la 
incertidumbre del valor asignado, cuando dicha incertidumbre es más alta en relación a la 
desviación estándar para la evaluación de la aptitud (µ(xpt) > 0,3* σpt). 
 

e) Respecto al año 2022 el desempeño para nitrobenceno se mantuvo en un 100% de 
satisfactoriedad en el año 2023.  
 

f) Debido a que solo un laboratorio reportó resultados, los gráficos circulares de la evaluación de 
desempeño global por cada analito, la evaluación de desempeño de cada analito versus método 
de referencia informado por los participantes, distribución de z-score y dispersión de datos no se 
presentan en los Anexos de este informe ya que no es posible realizar comparaciones mediante 
gráficas.  
 

g) Se sugiere revisar datos, cálculos y unidades, como posible causa de desviación de resultados en 
aquellos analitos que cuenten con un z-score dentro del rango de insatisfactorio, así como 
también cuando se observen tendencias por defecto o exceso. 
 

h) La versión autorizada del informe final se encuentra publicada en página Web institucional: 
www.ispch.cl  
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12. ANEXOS 
 
Tabla N° 3. 
Resultados de 2,4,5-triclorofenol reportados, valores de z-score y evaluación de desempeño. 
 

CIL 
Resultados 

z-score 
Evaluación de 

desempeño 
Unidades  

mg/L 
QAMA2324 3,07 -0,8 Satisfactorio 
QAMA2335       
Celda gris: No reporta resultados 

 

Tabla N° 4. 
Resultados de nitrobenceno reportados, valores de z-score y evaluación de desempeño. 
 

CIL 
Resultados 

z-score 
Evaluación de 

desempeño 
Unidades  

mg/L 

QAMA2324 3,39 -0,3 Satisfactorio 

QAMA2335       
Celda gris: No reporta resultados 
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Tabla N° 5. 
Resultados de piridina reportados, valores de z-score y evaluación de desempeño. 
 

CIL 
Resultados 

z-score 
Evaluación de 

desempeño 
Unidades  

mg/L 

QAMA2324 0,00 -6,3 Insatisfactorio 

QAMA2335       
Celda gris: No reporta resultados 

 

Tabla N° 6. 
Resultados de 2,4,6-triclorofenol reportados, valores de z’-score y evaluación de desempeño. 
 

CIL 
Resultados 

z’-score 
Evaluación de 

desempeño 
Unidades  

mg/L 

QAMA2324 2,67 1,4 Satisfactorio 

QAMA2335       
Celda gris: No reporta resultados 

 

 

 

 


